
表面分析（蛍光Ｘ線） 

           

         

 配管つまりの原因物質の分析 
 

 電線の腐食物の分析 
 

 潤滑油・絶縁油等の不純物の分析 
 

 設備に付着した異物の分析 

 電力を安定にお届けするためには電力設備のトラブル・異常発生時に、その原因 
 となる物質を突き止める原因究明や対策を速やかに実施することが必要となります。 
 

 物質形状が分かったら、物質に含まれる元素の種類や濃度を調べます。そのための 
 分析装置として蛍光Ｘ線装置について、紹介します。 

 試料にＸ線を照射すると、含まれる元素によってエネルギーが異なる「特性Ｘ線」が 
 発生します。 
 

 特性Ｘ線のエネルギーと強度を調べることにより、元素の種類と濃度がわかります。 
 

 試料のどの位置にどの元素が多く含まれるか、マッピングできる装置もあります。 
 

LNGストレーナ異物とスペクトル 腐食した電線と腐食物のスペクトル 


